HASTA YATAĞI FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR 


Hasta yatakları hastalar için üretilen bir yatak türüdür. Birçok hasta yatağı modeli 
bulunmaktadır. Bu modellere göre fiyatlar farklılık göstennektedir. Hasta yatakları fiyatları 
900 Türk lirasından başlayıp 3500 Türk lirasına kadar gitmektedir. Bu fiyat farklılıklarının 
tamamen hasta yatağının şekliden dolayıdır. Hasta yatakları kumandalı elektrikli motorla 
çalışmaktadır. Ayrıca yan korkuluk ve başlıklara da sahiptir. Fiyat değişimi tamamen bu 
parçaların farklılığından dolayıdır. Örneğin yan korkuluklar plastik demir ya da alüminyum 
olabilir. Demir yan korkuluklu hasta yatağı daha ucuzken, plastik yan korkuluklu hasta yatağı 
ise daha pahalıdır. Tamamen malzemeden dolayı farklılık göstennektedir. 

Hasta yatakları iki motorlu, üç motorlu ya da dört motorlu olabilir. Bu motor farklılıkları da 
fiyat değişiminde önemli rol oynar. İki motorlu hasta yatağı daha ucuzken dört motorlu hasta 
yatağı en pahalı yatak türüdür. Bazı özel yataklar vardır. Bu yataklar ev tipi ahşap hasta yatağı 
ve lazımlıklı hasta yatağıdır. Bu iki yatakta iki motora sahiptir. Fakat özellik olarak diğer 
yataklardan ayrılır. Ev tipi ahşap hasta yatağı yan korkulukları ve başlıkları dahil tamamen 
ahşaptan oluşmaktadır. Fiyatı diğer yataklara göre çok fazla değildir. Lazımlıklı hasta yatağı 
ise tuvalet ihtiyacını karşılayamayan hastalar için üretilmiştir. Hasta yatağında lazımlık vardır 
ve bunun sayesinde hasta tuvalet ihtiyacını buradan giderebilir. Hasta yatağı fiyatları ayrıca 
dövize göre de değişiklik göstennektedir. Parçaların çoğu yurtdışından geldiği için dövizde 
olacak artış hasta yatakları fiyatına da etki eder. 





